Odbor nakupu

VAS DOPIS ZN/ ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA DATUM
VZ-2019-000568 Novéak/588442873 18.6.2019

Véc: Odpovéd na dodatecny dotaz vzneseny k VZMR “Mobilni pfistroj pro
aerosolovou dezinfekci vnitiniho ovzdusi a povrcha”

Dotaz Cislo 1) Zadavatel v zadavaci dokumentaci v &sti 1.2. Technickd specifikace mobilniho pfistroje
pro aerosolovou dezinfekci vnitfniho ovzdusi a povrch( poZaduje ,,pFistroj musi mit funkci
odloZeného startu desinfekce po dobu minimélné 20 sekund”. Bude zadavatel akceptovat nabidku
na pfistroj umoZriujici odloZeni startu dezinfekce po dobu 15 sekund, nebo zdali je nutné do nabidky
vloZzit ddlkové ovladani, kterym Ize pfistroj zapnout kdykoliv po umisténi do mistnosti a jeho
nasledném opusténi?

Odpovéd'na dotaz Cislo 1) — Potvrzuji, Ze zadavatel, na zakladé konzultace se zadavacim pracovistém,
pfipousti nabidku na mobilni pFistroj pro aerosolovou dezinfekci vnitiniho ovzduéi a povrch(, ktery
md funkci odloZeného startu desinfekce po dobu 15 sekund.
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