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Verejna zakazka malého rozsahu na dodani a instalaci — ,,Civky k magnetickému
stimulatoru‘

Fakultni nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zdkona 134/2016 Sb. o vetejnych
zakazkach vetejnou zakazku malého rozsahu na:

Piredmét zakazky

»Civka k magnetickému stimulatoru‘

1. Technické pozadavky

1.1. Charakteristika civky k magnetickému stimulatoru pro Neurologickou kliniku:

Pozadujeme dodavku, instalaci a uvedeni do provozu 1 kusu TMS civky k
magnetickému stimulétoru, v€etné veSkerého pozadovaného pitislusenstvi a zasSkoleni
persondlu k pouZzivani pfistroje na Neurologické klinice Fakultni nemocnice Olomouc.

1.2. Technickad specifikace civky k magnetickému stimulatoru pro Neurologickou kliniku:

v' 1 kus civky TMS C-100 kompatibilni s magnetickym stimuldtorem MagPro X100
pouzivany na pracovisti Neurologické kliniky nebo dodéni kompletné nového systému

pro transkranidlni magnetickou stimulaci
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civka musi byt cirkularni

civka nesmi vyzadovat chlazeni

civka musi umoznovat nastaveni intenzity stimulace pfimo na civce

civka musi umoznovat spusténi stimulace pomoci tlacitka na civce

Sitka pulzu musi byt maximalné 280 us bifdzicky

vnitini primér vinuti civky musi byt maximalné 20 mm

vné&j$i pramér vinuti civky musi byt maximaln€ 110 mm

civka musi mit maximaln¢ 0,6 kg

civka musi byt schopna dodat minimdln¢ 400 pulz pfi okolni teploté +20 °C
civka musi mit kabel dlouhy maximélné 1,7 m

civka k magnetickému stimulatoru musi mit prohlaseni o shodé¢ s certifikatem CE, ve
kterém je deklarovany jako zdravotnicky prostiedek

zajisténi pravidelné PBTK jedenkrat rocné€ po dobu zaruky zdarma
minimalni délka zaruky na pfistroj musi byt 24 mésict

snadnd obsluha a udrzba civky k magnetickému stimuldtoru
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1.3. Pozadavky na pravidelné prohlidky, servis a instruktdz civky k magnetickému
stimuldtoru pro Neurologickou kliniku:

v' zajisténi pravidelnych piedepsanych kontrol minimdlné dle doporuceni vyrobce dle
zékona 268/2014 Sb. po dobu zaruky zdarma

zaSkoleni persondlu v rdmci ndvodu k pouZiti zdarma a dle zakona 268/2014Sb.
bezplatné zajisténi proskoleni zdravotnického persondlu k pouZivani systému a také
proskoleni uréeného persondlu k mozZnosti provadéni instruktdZe koncovych uZivatelt
k uzivani pfistroje dle §61 zakona 268/2014 Sb.

dostupnost servisu a certifikovaného servisniho technika

zajisténi servisni podpory a ndhradnich dili po dobu piedpoklddané Zzivotnosti
piistroje
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1.4. Naklady na pravidelné prohlidky a servis civky k magnetickému stimulédtoru pro
Neurologickou kliniku:

v' uvedte Cetnost pravidelnych prohlidek, které jsou vyzadovany vyrobcem nebo
piisluSnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢. 268/2014 Sb., v platném znéni

v" uvedte cenu pravidelné prohlidky véetné ndklad na vyménu materidlu predepsaného

vyrobcem

uved’te cenu PBTK vcetné ndkladii na dopravu

uved’te cenu za hodinu prace servisniho technika

uved’te cenu za dopravu servisniho technika a ¢as straveny na cesté
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2. Zadavatel
Fakultni nemocnice Olomouc, se sidlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupend prof. MUDr. Romanem Havlikem, Ph.D.
kontaktni osoba: Kamil Novak, DiS.

I. P. Pavlova 185/6 fax: +420 585 412 873 Bank. spojeni: Ceska narodni banka IC: 00098892
779 00 Olomouc e-mail: info@fnol.cz Cislo Gétu: 36334811/0710 DIC: CZ00098892
tel: +420 588 441 111 www.fnol.cz



' ' FAKULTNI NEMOCNICE

OLOMOUC

3. Misto a doba pInéni
Fakultni nemocnice Olomouc — Neurologicka klinika
predpoklad realizace do 2/20209

4. Hodnotici kritéria
Zadavatel bude nabidky hodnotit z hlediska ekonomické vyhodnosti, ve které bude
zadavatel hodnotit vysi nabidkové ceny, troven technickych parametrti a uZitnych
vlastnosti, délku zaruky, ndklady na pozaruc¢ni servis a PBTK po dobu Zivotnosti pfistroje,
kterd se predpoklddd minimalné po dobu 8 let.
U technickych parametru je stanoven toleran¢ni rozsah + 10%

5. Obchodni podminky a navrh kupni smlouvy
Zadavatel stanovil pro plnéni piedmétu vetejné zakazky obchodni podminky formou
zévazného textu kupni smlouvy, ktery je uveden v pftiloze €. 3 této vyzvy.
Uchazec doplni do textu kupni smlouvy pouze idaje urcené k doplnéni a tutéz
smlouvu vrati jako soucast nabidky zadavateli. Dale také uchaze¢ vyplni prilohu ¢. 2
ke smlouvé, jez bude obsahovat technické specifikace predmétu plnéni.
Névrh smlouvy musi byt podepsédn statutdrnim organem uchazece v souladu s opravnénim
jednat jménem uchazece uvedenym v obchodnim rejstiiku popf. jiné evidenci, ve které je
uchaze¢ zapséan. V piipad¢, Ze nebude navrh smlouvy podepsén, bude nabidka uchazece
vyfazena a uchaze¢ vyloucen ze zaddvaciho fizeni.
Zm¢ény ve smlouvé bude zadavatel povazovat za poruseni podminek zadédvaciho fizeni.
V takovém piipad¢ bude nabidka uchazece pii posouzeni nabidek vytazena pro nesplnéni
podminek vyzvy.
Zadavatel si vyhrazuje pravo zadani zakdzky do uzavieni smlouvy zrusSit bez uvedeni
divodu.

6. Nabidka musi obsahovat

v" névrh smlouvy v zdvazné podobé dle ptilohy ¢&. 3 této vyzvy

v délku zdru¢ni doby minimdlné 24 mésict

v" névrh smlouvy zaruéniho a pozaruéniho servisu dle piflohy &. 4 této vyzvy

v’ zaruéni list, prohldseni o shodé (Declaration of conformity)

v’ certifikat servisniho technika a certifikét Skolitele vystavené vyrobcem

v reference v CR

v’ technickou specifikaci vyrobku s tidaji poZadovanymi v zadan{

v vyplnénou tabulku (pfiloha & 2 - Technické pozadavky k VZMR ,Civka k
magnetickému stimulatoru®)

v cenovou nabidku za kompletni doddvku dle zadani v¢etné DPH, s tim Ze DPH bude
vycCisleno zvlast, cena bude konecnd, bude zahrnovat veskeré naklady, vcetné
kompletace, dopravy, uvedeni do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou
instruktaZ persondlu a technika OBMI dle § 61 zdkona ¢. 268/2014 Sb.

v" platba proti faktufe po splnéni doddvky se lhtitou splatnosti faktury do 60 dn

v uchaze¢ souhlasi se zveiejnénim vSech nalezitosti budouciho smluvniho vztahu

v’ zaddvaci fizeni se nefidi ustanovenim zdkona ¢. 134/2016 Sb. Zékon o veiejnych
zakazkach v platném znéni, krom¢ ustanoveni § 6 zdkona o vefejnych zakazkach.
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7. Podani nabidek
Nabidky podévejte nejpozdéji do 13:00 dne 27. 1. 2020 prosttednictvim elektronického
nastroje pro vybérova fizeni PROebiz s oznaenim piipadu ,,Civka k magnetickému
stimulatoru‘“ s adresou zadavatele:

Fakultni nemocnice Olomouc
Odbor nédkupu

L. P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

Poznamka:

Ptiloha €. 1 — Kryci list nabidkové ceny k VZMR ,,Civka k magnetickému stimulédtoru‘
naleznete v elektronické podobé na webovych strankach Fakultni nemocnice Olomouc
Ptiloha €. 2 — Technické poZzadavky k VZMR ,,Civka k magnetickému stimulatoru*
naleznete v elektronické podob¢é na webovych strankach Fakultni nemocnice Olomouc
Ptiloha €. 3 — Ndvrh kupni smlouvy k VZMR ,,Civka k magnetickému stimulédtoru‘
naleznete v elektronické podob¢ na webovych strankach Fakultni nemocnice Olomouc
Ptiloha €. 4 — Ndvrh servisni smlouvy k VZMR ,,Civka k magnetickému stimulatoru*
naleznete v elektronické podobé na webovych strankach Fakultni nemocnice Olomouc
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