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Véc: Odpovéd’ na dodatecny dotaz vzneseny k VZMR “Elektrické odsavaéky sekretu”

Dotaz ¢islo 1) Zadavatel v zaddvaci dokumentaci v ¢asti 1.1. Charakteristika elektrickych odsavacek
sekretu poZaduje , soucasti kazdé odsavacky musi byt uzemnovaci kabel o minimalni délce 3
metry“. Bude zadavatel akceptovat nabidku, kdy nabizeny pfistroj je zafazen do elektrické t¥idy
bezpecnosti | a ma veskeré uzemnéni feSeno uvnitf pfistroje se sitovou tfiZilovou $iitirou délky 3
metry?

Odpovéd na dotaz Cislo 1) — Potvrzuji, Ze zadavatel, na zakladé konzultace se zaddvacim pracovi§t&m,
trva na technické specifikaci, jak je uvedend v zadani vefejné zakdzky malého rozsahu , Elektrické
odsavacky sekretu”, konkrétné, Ze musi byt sou¢asti dodavky kazdé odsavacky uzemtiovaci kabel o
minimalni délce 3 metry, pokud je pfistroj opatfen uzemrovacim bodem (kolikem). Pokud timto
uzemnovacim bodem pfistroj opatfen neni, pak zadavateli postaci, aby byla kazda elektricka
odsavacka sekretu v elektrické bezpecnostni tfidé I. vybavena pouze sitovym tfi Zilovym napajecim
kabel o délce 3 metry.
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