Odbor nakupu

VAS DOPIS ZN/ ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA DATUM
VZ-2021-000241 Novak/588442873 18.3.2021

Véc: Odpovéd na dodatecny dotaz vzneseny k VZMR “Krokovaci pratokoméry kysliku
se zvlhCovaci”

Dotaz Cislo 1) Zadavatel v zadavaci dokumentaci v ¢asti 1.2. Technicka specifikace zvihcovaci

k pritokomérdm kysliku poZaduje ,,zvihéovace musi byt tvofeny ze zvlhéovaci Iahve o minimalnim
objemu 200 ml a vickem s pfipojkou na vystup krokovaciho pritokoméru kysliku s adaptérem 9/16
UNF *“. Vzhledem k nedostupnosti pozadovanych zvlh¢ovact s pfipojenim 9/16 UNF na celém trhu

v Ceské republice bude zadavatel akceptovat nabidku zvlhéovacl s pfipojenim G 3/8“?

Odpovéd na dotaz ¢islo 1) — Potvrzuji, Ze zadavatel, na zdkladé konzultace se zadavacim pracovistém
a vzhledem k naléhavosti doddvky, akceptuje nabidku, ve které bude na misto plivodné
pozadovanych zvihéovacd k pritokomérim kysliku s pfipojenim 9/16 UNF nabidnuty zvlhéovade

k pratokoméram kysliku s pfipojenim G 3/8“.
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