i verejnyen zakdzek

Fakultni nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zdkona 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek vefejnou zakdzku malého rozsahu VZ-2021-001094 s ndzvem:

~Mikrochirurgicky vrtaci systém pro stfedousni chirurgii®

1. Informace o zadavateli:

Fakultni nemocnice Olomouc, se sidlem 1. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, ICO: 00098892
zastoupena: prof. MUDr. Romanem Havlikem, Ph.D., feditelem FNOL

kontaktni osoba: Ing. Pavel Dockal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Pfedmét zakazky

Pfedmétem vefejné zakdzky je dodavka, instalace, uvedeni do provozu a zaskoleni personalu k
uZivani, zajisténi zaruéniho a pozdrucniho servisu u 1 kusu mikrochirurgického vrtaciho systému
pro operativu pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve Fakultni nemocnici
Olomouc. Specifikace pfedmétu zakazky je patrna z této vyzvy k podani nabidky a pfilohy &. 4 této
vyzvy k podani nabidek.

V pfipadé, Ze soulasti pfedmétu plnéni vefejné zakdzky nebudou splfiovat minimalni technické
podminky stanovené zadavaci dokumentaci, bude Ucastnik ze zadavaciho Fizeni vyloucen. Zadavatel
si vyhrazuje pravo ovéfit spravnost, Uplnost a pravdivost v nabidce uvedenych technickych
specifikaci, a to na naklady dodavatele.

Predpoklddand hodnota vefejné zakdzky malého rozsahu je 392 900,00 K¢ bez DPH.

Z toho:
Pfedpokladana hodnota pofizeni a dodavky 1ks pfistroje je 342 900,00 K& bez DPH a je
stanovena jako maximaini a nepfekrocitelnd hodnota nabidkové ceny.

Pfedpokladand hodnota za pozdrucni servis 1 ks zafizeni (pravidelné servisni naklady,
modelové servisni ndklady na dobu 8 let a naklady na pfipadnou dalsi instruktd?) je
50 000,00 K& bez DPH a je stanovena jako maximaini a nepiekroéitelnd hodnota nabidkové
ceny.

Pokud se v zaddvaci dokumentaci vyskytnou poZadavky nebo odkazy na obchodn! firmy, ndzvy nebo
jména a pfijmeni, specifickd oznacenf zboZi a sluzeb, které plati pro urtitou osobu, popfipadé jeji
organizacni slozku za pfiznatné, patenty na vyndlezy, uZitné vzory, primysiové vzory, ochranné
zndmky nebo oznaceni plvodu, je uchaze¢ opravnén navrhnout i jiné, technicky a kvalitativné
obdobné feleni, které musf spliiovat technické a funkéni pozadavky zadavatele uvedené v zadavaci
dokumentaci.

3. Specifikace
Specifikace elektrické ovladdaci konzole vCetné ovladatelného nozniho pedalu
*  Ovlddacf konzole vrtaciho systému musi byt vybavena konektory pro souéasné pfipojeni
shaverového handpiecu a mikromotoru pro stfedousni chirurgii (shaver nenf soulasti
nabidky)
*  Soulasti ovladaci konzole musi byt integrovand irigani pumpa s moZnosti nastaveni
intenzity a reZim{ pritoku
= QOvlddaci konzole musi byt vybavena konektorem pro pfipojeni multifunkéniho no¥niho
pedélu s programovatelnymi spinaci pro nastaveni poCtu i sméru otalek, intenzity irigace,

oplachu
*  Qvlddaci konzole musi mit funkci pro prednastaveni maximalniho poctu otalek u shavery, i
usni frézy
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Ovlddacl konzole musi mit LCD displej se zobrazenim aktudinich otdcek, a to budio v
iseiném, nebo procentudinim vyjadren{

Ovlddaci konzole musi byt napdjena z bézné zdsuvky 230 V / 50 Hz s délkou pfivodniho
kabelu minimalné 3 m.

Musf byt zajisténa kompatibilita s pfistrojem Osseostap{pouzivanym na klinice}, nebo musf
byt soucasti dodavky mikrofréza (specifikace nize)

Specifikace stfedousniho nastavce

Chirurgicky nastavec musi byt lomeny

Chirurgicky nastavec musi byt autoklavovatelny

Oplach nastavce musi byt zajistén pomoci integrované trysky

Nastavec musi byt konstruovan pro vrtaky minimdini délky 70 mm, se systémem pro
bezpetné uzamknutf vrtak( v nastavci

Délka vrtaku musf byt nastavitelnd minimalné ve dvou Grovnich

Rychlost otdcek musi byt mininimalné O - 80 000 otacek/min

Ndstavec musi mit moznost pfipojeni k mikromotoru

Specifikace mikromotoru s kabelem

Rychlost otdfek mikromotoru musi byt nastavitelné v rozsahu minimaingé 0 - 80 000
otalek/min

Kroutici moment mikromotoru musi byt minimainé 15 Nm

Mikromotor musi mit maximalné hmotnost 110 g

Mikromotor v&etné kabelu musi byt autoklavovatelny a omyvatelny v myckach

Mikromotor musi byt vybaven integrovanym automatickym chlazenim

Soucasti mikromotoru musi byt lomeny néstavec s integrovanym oplachem

Mikromotor musi disponovat funkci okamzitého zastaveni (stop stavem)

Specifikace mikrofrézy (V pripadé nekompatibility s pfistrojem OsseoStap)

Mikrofréza musi mit otacky nastavitelné minimalné v rozsahu 2000 - 12 000 otdcek/min
Mikrofréza musi byt pIné autoklavovatelna

Kroutici moment mikrofrézy musi byt minimainé 3 Nm

Mikrofréza musi mit lomeny nastavec

Délka kabelu mikrofrézy musi byt minimalné 3m

Mikrofréza musf pracovat s flexibilnimi nastroji

Soucasti dodavky

Soucdsti doddvky musi byt sada minimalné 10ks vrtaka v rozmezi velikost 0,6 - 4mm (dle
vybéru uZivatele)

Soucasti dodavky musi byt Cistici a lubrikaéni sprej

Souddsti dodavky musi byt zemnici kabel o délce 3 metry, pokud je potfeba

Soulasti dodavky musi byt multifunkéni nozni pedal.

Soucasti dodavky musi byt sterilizacni box pro mikromotor, vrtdky a v pfipadé dodani
mikrofrézy také sterilizani box pro mikrofézu

Pravidelné prohlidky, servis a instruktaz

Zajisténi pravidelnych predepsanych kontrol, revizi a validaci minimélng dle doporuceni
vyrobce a v souladu se zdkony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostfedky), 268/2014 Sb. (IVD) a
22/1997 Sh. (ostatni pfistroje) po dobu zdruky zdarma

Zaskoleni persondlu v rdmci ndvodu k pouZitf zdarma v souladu se zékony 89/2021 Sb.
(zdravotnické prostiedky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatni pfistroje)

Zajisténi autorizované servisni podpory a ndhradnich dili po celou dobu pfedpokladané
Zivotnosti pfistroje

Obecné poZadavky

4,

Délka zaruky minimainé 24 mésicd
Zivotnost pfistroje minimalné 8 let

Misto a doba plnéni

Misto plnéni: Fakultnf nemocnice Olomouc, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Pfedpokladany termin podpisu smlouvy: 11/2021
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5. Podani nabidek
Kazdy UGcastnik je oprdvnén podat pouze jednu nabidkuy, varianty nabidek nejsou pfipustné.

Lhita pro podani nabidek kon¢i dnem 27. 10. 2021 v 10 hodin.

Nabidka musf byt podéna pouze v elektronické formé, a to prostfednictvim funkcionality pro
podavani nabidek elektronického nastroje TenderArena dostupného na:
(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podani nabidek jsou uvedeny v pifloze €. 5 — Informace k podani nabidek v
elektronické podobé.

6. Hodnotici kritéria

Nabidkova cena bude tvofena souctem nédkladi na pofizeni a servisnich ndkladd. Hodnotit se bude
nabidkovd cena z vypinéného kryciho listu nabidkové ceny, ktery tvofi pfilohu & 1 této vyzvy
k podani nabidek.

7. Obchodni podminky a navrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnéni pfedmétu vefejné zakdzky obchodni podminky formou zdvazného
textu kupni smlouvy, ktery je uveden v pfiloze ¢ 2 této vyzvy a zdvazného nédvrhu smlouvy o
provadéni komplexnich servisnich sluzeb, ktery je uveden v piiloze ¢&. 3 této vyzvy.

Uchaze¢ doplni do textu smluv pouze Udaje urCené k doplnéni a tytéz smiouvy vrati jako soucdst
nabidky zadavateli.

Dale také uchazet vyhotovi prilohu €. 1 ke smlouvé kupni a ke smlouvé o provadéni komplexnich
servisnich sluZeb, jeZ bude obsahovat technické specifikace pfedmétu pinéni a ke smlouvé o
provddéni komplexnich servisnich sluZeb Prilohu ¢ 2 - Seznam spotiebniho materidlu k provedeni
servisu.

Navrhy smlouvy musi byt podepsany statutarnim orgdnem uchazece v souladu s opravnénim jednat
jménem uchazece uvedenym v obchodnim rejstfiku popf. jiné evidenci, ve které je uchazet zapsan.
Zmény ve smlouvach bude zadavatel povaZovat za poruseni podminek zaddvaciho Fizeni. V takovém
pfipadé nebude nabidka uchazece hodnocena.

8. Nabidka v ¢eském jazyce musi obsahovat

v vyplnénou ptflohu &. 1 —Kryci list nabidkové ceny,

v" névrh kupni smlouvy v zdvazné podobé dle ptilohy & 2 této vyzvy,

V" navrh smlouvy o provadéni komplexnich servisnich slufeb v zavazné podobé dle ptilohy &. 3
této vyzvy,

V" vyplnénou tabulku v pfiloze ¢. 4 — Spinéni minimalnich technickych podminek,

v" technickou specifikaci vyrobku (katalogovy/produktovy list, navod k pouZiti atpod.) s tdaji
pozadovanymi v zadani ke kontrole plnéni parametr(

v' nabidka moZnych vrtakd k vybéru

V' ES prohldseni o shodé (EC Declaration of conformity) dle pfisluinych ES smérnic vetné
prostého prekladu do ¢eského jazyka,

V' certifikdt servisniho technika vystaveny vyrobcem vietné prostého ptekladu do Eeského jazyka,

V' certifikdt $kolitele vystaveny vyrobcem vcetné prostého prekladu v &eském jazyce
(zdravotnické prostredky).

9. Ostatni podminky

v’ zadavatel si vyhrazuje pravo zadani zakdzky do uzavieni smlouvy zrugit bez uvedeni davodu

V' zadavaci fizeni se nefidi ustanovenim zdkona ¢. 134/2016 Sh. o zadavani veiejnych zakazek v

platném znéni, kromé ustanoveni § 6 a § 31 zakona o zadavani vefejnych zakazek
v" Cenové nabidka dodavky bude kone&nd, bude zahrnovat vedkeré naklady veetné kompletace,
dopravy, uveden{ do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instrukta?.
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v' Veskerd komunikace v rémci zaddvaciho fizeni probihd v ¢eském jazyce. V piipadé komunikace
v jiném jazyce musi byt pfeklad do Ceského jazyka jejl soucasti. V pfipadé nesouladu znéni
Ceského a cizojazytného textu se bere za smérodatny text v teském jazyce.

v Nabidka musi byt zpracovana a podédna v Ceském jazyce. Cizojazyéné doklady musi byt
predloZeny spolu s prostym prekladem do Ceského jazyka. Vyjimku tvofi doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdélani v latinském jazyce, které mohou byt bez piekladu.
Vyjimku dale tvoff technickd dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel

muZe akceptovat také v anglickém jazyce.

EAKULTH NEMOCNICE OLOMOUG®

............................................................... |.P. Paviova 185/
776 00 Olomouc

v

Pfilohy:  Pfiloha ¢. 1 - Kryci list nabidkové ceny

Pfiloha ¢. 2 - Navrh kupni smiouvy

Pfiloha €. 3 - Navrh smlouvy o provadéni komplexnich servisnich slueb
Pfiloha €. 4 - Spinéni minimélnich technickych podminek

Ptiloha €. 5 - Informace k elektronickému podani nabidek

O,
\\
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